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1 중요 정보

1.1 NIOX® Patient 를 사용하기 전에
NIOX® Patient 는 훈련된 의료 전문가가 이 매뉴얼에 따라 조작해야 한
다 . 숙련된 자격은 이 매뉴얼을 숙지한 후에만 달성할 수 있다 . 사용 설
명서 전체를 읽고 안전 정보를 완전히 이해했음을 확신해야 한다 .
NIOX VERO® 기기의 작동에 대해서는 NIOX VERO® 사용 설명서를 참조
하십시오 ..

1.2 매뉴얼 정보
NIOX® Patient User Manual - 한국어 000793 버전 08, 2025 년 10 월 .
이 문서에 있는 정보는 NIOX® 에 의해 변경될 수 있다 .

사용자 매뉴얼은 NIOX® Patient 의 사용법을 제공한다 . 화면과 삽화가 있
는 단계적인 설명에 번호가 매겨있다 . 버튼은 굵은 글씨나 아이콘으로 표
시되었다 . 선택은 중요 항목으로 나타내었다 .

1.3 책임 제조원 및 연락처
NIOX AB
Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Sweden
전화 : +46 (18) 32 88 37
e-mail: techsupport@niox.com

NIOX AB, P.O. Box 3006,
SE-750 03 Uppsala, Sweden

www.niox.com

1.4 경고
• NIOX® Patient 는 전문 의료인이 조작해야 한다 . 

• NIOX® Patient 는 이 매뉴얼에 설명된 대로 사용되어야 한다 . 이 매
뉴얼에 따라 애플리케이션이 취급 되지 않은 경우 NIOX® 은 손상된 
애플리케이션이나 잘못된 결과에 대해 책임지지 않는다 .

• NIOX® Patient 애플리케이션을 임의로 변경해서는 안된다 .

• 손상된 애플리케이션을 사용하지 않는다 .

• NIOX® Patient 를 NIOX VERO® 와 함께 사용할 때 , NIOX VERO® 사
용 설명서에 있는 모든 경고가 적용된다 .

1.5 용도 
NIOX® Patient 는 NIOX VERO® 에서 획득한 환자의 FeNO 측정값을 저장
, 표시 및 보고하도록 설계된 PC 응용 프로그램입니다 .
NIOX® Patient 는 NIOX® Panel 및 NIOX VERO® 와 함께 사용하는 것이 
바람직하므로 , 해당 사용 설명서를 읽은 후 NIOX® Patient 를 사용하는 
것이 좋습니다 .
NIOX® Patient 는 네트웍 데이터베이스나 local 에 데이터를 저장할 수 있
다 .

심볼 설명

경고 ! 방지하지 않을 경우 , 신체에 피해나 부상을 유발할 
수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냄

주의 ! 방지하지 않을 경우 , 제품이나 시스템에 손상을 주
거나 데이터의 손실이나 영업적 손해를 유발할 수 
있는 잠재적인 위험 상황을 나타냄

주 제품의 적절한 사용 , 사용자 기대 , 오류 상황 및 이
들과 관련된 조치에 대한 중요한 정보 경보
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2 제품 설명

2.1 NIOX® Patient
NIOX® Patient 는 환자 기록 , 측정 , 사용자 , 보고서 및 데이터베이스 운
영을 관리하도록 설계되었다 . 소프트웨어는 사용자 정보 , 맞춤형 환자
기록 및 보고서를 관리하는 운영 모드를 포함한다 . 데이터베이스는 여
러 다른 기기로 측정된 것일지라도 특정 환자와 관련된 측정을 중앙으
로 수집하는 것을 가능하게 한다 .

2.2 NIOX® Panel
NIOX® Panel은 NIOX VERO® 사용 설명서에 설명되어 있습니다. NIOX®

Panel 은 사용자가 PC 에서 기기를 조작하고 데이터베이스에 측정을 저
장하는데 시각적으로 도움을 준다 .

3 설치 및 설정 

3.1 PC 사양

3.2 설치
NIOX® 앱은 www.niox.com 에서 다운로드할 수 있습니다 .

1. setup.exe 라는 파일을 선택한다 .

운용 시스템
• Windows® 7, Windows® 8 (RT 버전 제외 ), Windows® 10

혹은 Windows® 11

지원 화면 해상도
• 1024x768
• 1366x768
• 1280x800
• 1920x1080
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2. Installation wizard 가 열리면 license agreement( 사용권 계약 ) 를 수
락한다 .

3. 표준 설치를 생성하려면 "install" 을 선택하고 7 번 과정으로 진행한
다 . 
설치 경로를 변경하거나 미리 정한것보다 더 많은 기능을 추가하려
면 "advanced" 를 선택한다 .

4. "all users of this machine"( 이 기기의 모든 사용자들 ) 을 위한 설치
를 권장한다 .

5. 설치 경로를 편집하려면 "Change" 를 선택한다 .
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6. 설치하려는 기능을 선택하고 "install" 을 클릭한다 .

7. 프로그램이 설치되는 것을 기다린다 . 

8. 이제 선택한 위치 혹은 시작 메뉴에서 프로그램 사용이 가능하다 .

3.3 데이터베이스 설정
NIOX® Patient 는 출고시 SQL CE 데이터베이스에 연결되어 있다 . 

3.3.1 SQL CE 단수 사용자 데이터베이스 설정
1. 시작 메뉴에서 Database(Db) 프로그램을 시작한다 .
2. SQL CE (local 데이터베이스 ) 를 선택한다 .

3. Test connection 을 선택한다 .
4. Save connection 을 선택한다 .
5. NIOX® Patient 가 이제 컴퓨터에 설치된 local 데이터베이스에 연결

되었다 .

3.3.2 SQL 복수 사용자 데이터베이스 설정
주 : NIOX® Patient 를 복수사용자 데이터베이스에 연결하기 전에 데

이터베이스를 생성해야 한다 . 방법은 9 페이지에 있는 “SQL 서
버에 NIOX® 데이터베이스 설치 ” 를 참고

1. 시작 메뉴에서 Database(Db) 프로그램을 시작한다 .

2. Use SQL Server 를 선택한다 .

3. SQL 서버 ( 컴퓨터 이름 / 데이터베이스 instance name) 의 주소를 
입력한다 .
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4. 데이터베이스의 이름을 입력한다 .

5. 인증 방법 선택 : Windows Authentication (7 번 항목으로 진행 ) 혹은 
SQL Server Authentication

6. SQL 서버 사용자 이름과 암호를 입력한다

주 : 인증서를 출력하여 안전한 곳에 보관한다 .

7. Test connection 을 선택한다 .
8. 테스트가 성공했으면 Save connection 을 선택한다 .

3.4 서버 사양 

3.4.1 서버 설치 및 환경 설정

3.4.2 네트워크 사양
복수 사용자 데이터베이스에 연결하려면 컴퓨터와 네트워크 데이터베이
스 간의 연결이 필요하다 . 네트워크 관리자에게 요청한다 .

3.4.3 데이터베이스 가져오기
Admin 을 시작하고 Database & Setup 을 선택한다 . “ 데이터베이스 복
원 ” 을 선택합니다 . 데이터베이스를 불러오기 위해서 backup-file 을 선
택한다 .

네트워크 데이터베이스를 위해 네트워크 관리자와 접촉 . NIOX® 은 새로
운 단수 사용자 데이터베이스를 만들어 위에서 설명한대로 불러오고 SQL
CE 정의 및 데이터를 SQL script 에 보내고 SQL 서버에서 script 를 실행
할 것을 권장한다. NIOX® Database를 시작하고 SQL Server에 연결한다.

3.5 NIOX® 관리자 권한 최초 설정 
시스템은 출고시 관리자가 NIOX® Admin 계정으로 되어 있다 . 

1. 시작메뉴에서 “Ad” 아이콘을 선택한다 . NIOX® Admin 애플리케이션
이 열린다 . 

2. NIOX® User 를 선택한다 . NIOX® User 화면이 열린다 .

3. 로그인 :
User name: a
Password: p

서버 사양
• Microsoft® SQL Server 2008r2, Microsoft® SQL Server 

2014 혹은 Microsoft® SQL Server 2019
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4. 목록에서 user 를 선택하고 새로운 사용자 이름 ( 선택사항 ) 과 새로
운 암호 ( 권장사항 ) 를 설정한다 . 18 페이지에 설명된 “ 사용자 편집
" 참고 .

5. 새 관리자 인증서를 출력하여 안전한 곳에 보관한다 . 

주 : 암호를 안전한 방법으로 저장했는지 확인한다 .

3.6 SQL 서버에 NIOX 데이터베이스 설치
NIOX® Patient 를 복수 사용자 데이터베이스에 연결하기 전에 데이터베
이스를 생성해야 한다 . 데이터베이스는 네트워크 관리자가 생성해야 한
다 .

1. Microsoft SQL Server Management Studio를 시작하고 SQL 서버에 
로그온 한다 .

2. Create new Database 를 선택한다 .
3. 데이터베이스에 이름을 부여한다 . 예 ) NIOX

4. Management Studio 에서 ' 새 쿼리 ' 를 엽니다 . 다운로드한 설치 패
키지의 SqlServerScript 폴더에 있는 T-SQL 스크립트를 쿼리 창에 복
사합니다 . 'use database name' 을 'use NIOX' 로 변경합니다 .

5. T-sql 스크립트를 실행한다 . 이로써 NIOX® 정보 저장을 위한 모든 
필요한 표가 생성되고 내장된 관리자 계정으로 사용자 표를 초기화
한다 .

6. NIOX® Database 와 데이터베이스를 연결하고 나서 NIOX® Admin
을 시작하여 내장된 관리자 계정을 위해 사용자 이름과 암호를 변경
한다

4 NIOX® Patient
NIOX® Patient 는 특정한 환자에 관련된 정보를 관리하고 새로운 환자
기록을 생성하고 특정한 환자의 기록을 찾고 기록을 보고 메모를 추가
하거나 삭제하고 수동으로 측정을 추가하거나 기기에서 측정을 불러오
는 데 사용된다 .

주 : 기기에서 측정을 불러오지 않기 위해 NIOX® 은 새 측정을 시작
하기 전에 NIOX® Panel 에서 환자를 선택할 것을 권장한다 . 만
일 환자가 존재하지 않는다면 환자를 생성하기 위해 
NIOX® Patient 를 사용한다 .

4.1 NIOX® Patient 시작 

1. NIOX® Patient 를 선택하여 로그인 창을 연다 .
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2. 사용자 이름 창에서 사용자 이름을 입력한다 .

3. 암호를 입력하고 OK 를 선택한다 . NIOX® Patient 창이 열린다 .

4. 현재 사용자의 이름이 우측 상단에 표시될 것이다 . 이름을 선택하면 
Session Management 창이 열릴 것이다 .

5. Session Management 에 3 가지 선택사양이 있다 .

• 암호를 변경하려면 Change password 를 선택한다 .
• 다른 사용자로 로그인 하려면 Switch user 를 선택한다 .
• NIOX® Patient 를 닫으려면 Log off 를 선택한다 .
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4.2 새로운 환자 생성 
1. NIOX® Patient view 에서 Create new patient 를 선택한다 . Patient 

Details view 가 열린다 .

2. 해당하는 text field 를 선택하고 정보를 입력한다 . 

주 : 필수 정보 : 환자 ID( 중복되지 않게 ) 

3. drop down 목록에서 physician 을 선택한다 .

4. 선택적 : text field 에서 한계를 입력하여 환자 FeNO 최고값과 최저
값을 설정한다 . 
그래프에서 한계를 변경하는 것도 가능하다 .

5. NIOX® Patient view 로 돌아가려면 Save 를 선택한다 . 
변경한 것을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 Cancel 을 선택한다 .

4.3 환자 검색 

1. 이미 열려있지 않다면 up arrow 버튼으로 화면 하단의 검색 
text field 를 연다 .

2. 환자 세부 사항을 입력하고 Go 를 선택한다 . 

• 검색을 하려면 이름 , 성 , 환자 ID 를 입력하거나 관련 환자를 찾
기 위한 날짜 범위를 입력하십시오 .

• 검색 결과가 목록으로 표시된다 .
• 검색창을 비어있는 상태로 두고 go 를 선택하면 목록에서 가장 

최근에 실행된 FeNO 측정이 포함된 환자 기록을 보여 준다 .
• 데이터베이스의 모든 환자를 보려면 ' 모두 선택 ' 을 누르십시오 .
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• 검색 text field 를 숨기려면 arrow down 버튼을 선택한다 . 

주 : 검색 결과 목록에서 모든 정보를 보려면 vertical bar 를 상하로 이
동한다 .

4.4 patient Journal 열기
1. 검색 결과 목록에서 해당 기록을 열려면 열을 선택한다 . 선택한 환자

에 대한 journal 이 열린다 . 

2. 개요와 환자 데이터를 보기 위한 여러 개의 추가 옵션이 journal view
에 나타난다 .

• Patient ID, 가장 최근의 측정 결과 , 날짜 및 의사가 표시된다 . 이 
버튼을 선택하여 Edit Patient Details view 를 연다 . 자세한 것은 
13 페이지에 설명된 “ 환자 세부 사항 편집 " 을 참고한다 .

• Journal Notes, 가능한 journal note 의 숫자와 가장 최근의 메모
와 날짜가 전부 보인다 . 이 버튼을 선택하여 Journal Notes view
를 연다 . 자세한 것은 15 페이지에 설명된 “Journal note 보기 " 를 
참고한다 .

• Import Measurement from Database - 이 버튼을 선택하여 측
정을 patient journal 로 연결한다 . 자세한 것은 15 페이지에 설명
된 “ 측정을 Journal 로 불러오기 " 를 참고한다 .

• Manually Create Measurement - 이 버튼을 선택하여 수동으로 
측정 세부 사항을 입력한다 . 15 페이지의 설명을 참고한다 .

• Perform New Measurement( 새로운 측정 실행 ) - 이 버튼을 선
택하여 NIOX® Panel 을 시작하고 열려있는 환자 기록에서  환자 
ID 를 덧붙인다 . NIOX® Panel 이 NIOX® Patient 와 동일한 컴퓨터
, 동일한 폴더에 설치되어 있을 때에만 가능하다 . 자세한 설명은 
14 페이지를 참고한다 .

3. 하단의 검색 bar 에 옵션이 있다 . 

• Show measurement mode – 표시할 측정 모드의 옵션을 선택 클
릭한다 . 

• 검색 field 에서 시간 간격을 입력하여 Journal 에 표시된 
날짜 / 시간 범위를 선택한다 . arrow down 버튼을 선택
하여 연 / 월 / 일을 설정한다 . 구간 개시 시각은 맨 윗줄에 
입력되고 종료 시각은 아랫줄에 입력된다 .

• 측정 표시 방법을 선택한다 . 그래프를 보려면 Graph 슬라이드 버
튼을 우측으로 민다 . 버튼 옆에 Graph ON 이라는 문자가 표시된
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다 . 그래프 없이 보려면 Graph 슬라이드 버튼을 좌측으로 민다 . 
버튼 옆에 Graph OFF 라는 문자가 표시된다 .

4. 범위를 보려면 Limits 슬라이드 버튼을 우측으로 민다 . 버튼 옆에 
Limits ON 이라는 문자가 표시된다 . 범위를 표시하지 않고 보려면 
Limits 슬라이드 버튼을 좌측으로 민다 . 버튼 옆에 Limits OFF 라는 
문자가 표시된다 .

주 : 범위를 변경하려면 그래프의 좌측에 있는 숫자를 정정하려는 값
으로 드래그한다 .

5. 기록을 출력하려면 Create Report 를 선택한다 . 자세한 것은 16 페
이지에 설명된 “ 저널 기록 생성 ” 을 참고한다 .

4.5 열려있는 환자 기록에서 변경하기
환자 저널이 열려있으면 환자 세부 사항 편집 , 새로운 journal note 입
력 , journal note 삭제 , 수동으로 측정 추가 혹은 이전에 연결된 기기에
서 불러오기가 가능하다 . 만일 여러 대의 기기가 데이터베이스에 연결
되어 있었다면 , 측정을 네트워크에 있는 어떤 기기에서든지 불러올 수
있다 .

4.5.1 환자 세부 사항 편집 
1. 환자 세부 사항을 편집하려면 환자 ID 를 나타내는 버튼을 선택한다

. 이로써 Edit Patient Details view 가 열린다 ..

2. 해당하는 text box/es 를 선택하고 키보드로 변경할 내용을 입력한
다 .

• 의사를 변경하려면 나타난 drop down list 에서 의사를 
선택한다 . 

주 : 의사를 추가하려면 NIOX® Admin, new physician 을 이
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용한다 .

3. 변경 내용을 저장하려면 Save 를 선택하고 열려있는 patient journal 
view 로 돌아간다 . 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 
Cancel 을 선택한다 .

4.6 열려있는 환자 기록에서 측정을 시작한다
NIOX® Panel을 시작하고 자동으로 환자 ID를 덧
붙이기 위해  Perform New Measurement 버튼
을 실행한다 .

주 : NIOX® Panel 이 NIOX® Patient 와 동일
한 컴퓨터, 동일한 폴더에 설치되어 있을 
때에만 가능하다 . 

4.7 Patient Notes

4.7.1 Journal note 입력
1. 새 journal note 를 입력하려면 Create Journal note 를 선택한다 . 

Journal Notes view 가 열린다 .
I

2. text field 에서 새 journal note 를 입력한다 . 변경 내용을 저장하려면 
Save 를 선택하고 열려있는 patient journal view 로 돌아간다 . 변경 
내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 Cancel 을 선택한다 .
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4.7.2 Journal note 보기
1. patient journal view 에서 Journal Notes 를 선택하여 Journal Notes 

view 를 연다 .

4.7.3 Journal note 삭제
1. journal note 를 삭제하려면 해당 journal note 가 있는 줄을 선택한

다 . Edit Journal Notes view 가 열린다 .

2. Deleted 버튼을 밀어 Yes 가 보이도록 한다 .
3. 변경 내용을 저장하려면 Save 를 선택하고 Open Patient Journal 

view 로 돌아간다 . 

4.8 측정 관리

4.8.1 Journal 에 수동으로 측정을 추가
1. 열려있는 patient journal 에 측정을 추가하려면 Manually Create 

Measurement 를 선택한다 . Measurement Details view 가 열린다 .

2. 해당 text box/es 를 선택하고 키보드로 변경할 내용을 입력
하거나 arrow down 버튼을 선택하고 나타나는 drop down 
list 에서 값을 표시한다 . 

주 : 필수 정보는 반드시 입력한다 : FeNO 값 

3. 변경 내용을 저장하려면 Save 를 선택하고 Open Patient Journal 
view 로 돌아간다 . 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 
Cancel 을 선택한다 .
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4.8.2 측정에 코멘트 추가
측정에 코멘트를 추가하려면 목록에서 measurement 를 선택하고 코멘트
를 추가하고 Save 를 클릭한다 .

현재 사용자의 서명이 자동으로 추가될 것이다 .

4.8.3 측정을 Journal 로 불러오기
1. 열려있는 patient Journal 로 측정을 불러오려면 Import 

Measurement from Database 를 선택한다 . 어떤 기기들이 
NIOX® Panel 을 통해 데이터베이스에 연결되어 있는지를 보여주는 
Import Measurement view 가 열린다 . 

2. 측정을 불러올 기기를 선택한다 . 이로써 Select Measurement to 
Import view 가 열린다 .

주 : 나타난 측정은 NIOX® Panel 에 연결되었을 때 기기에서 실행된 
측정이며 환자 ID 와 맞지 않는다 . 자세한 내용은 16 페이지를 참
고한다 . 

주 : 만일 1 대의 기기만 데이터베이스에 연결되어 있다면 2 번째 단
계는 생략하고 3 번째 단계를 진행한다 .

주 : 열려있는 patient journal ID 와 함께 검색 field 가 자동으로 덧붙
여진다 .

3. 목록에서 불러오려는 측정으로 상하 이동한다 . 

4. 불러오려는 측정 ( 들 ) 이 있는 줄 ( 들 ) 을 선택한다 . 선택된 줄
( 들 ) 은 밝게 표시된다 .

5. 불러오기를 시작하기 위해 Import Selected 를 선택하고 열려있는 
patient journal view 로 돌아간다 .
어떤 측정도 불러오지 않고 열려있는 patient journal view 로 돌아가
려면 Cancel 을 선택한다 .

주 : 잘못된 patient journal 로 측정이 불려와진 경우 측정을 patient 
journal 에서 삭제할 수 있고 올바른 patient journal 로 다시 불러
올 수 있다 .

• Patient journal 측정 목록이나 그래프에서 잘못 불러온 측정을 선
택하고 . Delete 버튼을 밀어 Yes 가 보이도록 한다 . Save 를 선택
하여 저장한다 .
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4.9 Journal 의 기록 생성
열려있는 patient Journal view 에 몇 가지 인쇄 옵션이 있다 .

주 : 보고서는 화면에 나타난 내용을 포함할 것이다 . 11 페이지의 “
환자 검색 " 의 설명에 따라 그래프 , 한계와 시간 간격을 포함시
킬 지의 여부를 선택한다 .

주 : Microsoft Word 가 설치되어 있지 않은 경우 , 다운로드한 설치 
패키지에 Wordviewer 설치 파일이 포함되어 있습니다 . 설치 파
일을 클릭하고 화면의 지시를 따르기만 하면 됩니다 .

1. Create Report 를 선택한다 . 인쇄 옵션이 있는 view 가 열린다 .

• Quick print. 화면에 보이는 내용을 인쇄
• Built in report 1 or Custom report 1. 추후에 편집을 가능하게 

하는 Word-file 을 생성

• Built in report 2 or Custom report 2. 추후에 편집을 가능하게 
하는 Word-file 을 생성

• Built in report 1 (PDF). Built in report 1 혹은 Custom report 1
과 동일한 모양의 PDF 파일을 생성한다 .

• Built in report 2 (PDF). Built in report 2 혹은 Custom report 1
과 동일한 모양의 PDF 파일을 생성한다 .

2. 저장 / 인쇄 후에 열려있는 patient Journal view 로 돌아갈 것이다 .

• customized report 를 만들려면 PatientReport1.doc 혹은 
PatientReport2.doc. 으로 시작하고 새 이름으로 문서를 저장한다 . 

• customized report 를 로드 하려면 20 페이지의 NIOX® Admin 
Customize reports 를 이용한다 .

• 완전히 맞춤형 보고서를 생성하려면 BuiltinReportVariables. docx를 
참고한다 . BuiltinReportVariables. docx 는 맞춤형 보고서에서 사용
되는 모든 가능한 변수를 포함한다 .

4.10 NIOX® Panel 에서 측정을 자동으로 불러오기
NIOX® Panel 은 선택적인 시각 보조 도구로 사용자가 PC 에서 NIOX 기
기를 조작할 수 있도록 하는 소프트웨어이다 . 

환자 ID 를 입력하면 NIOX® Panel 을 이용해 실행된 환자 측정이 자동으
로 NIOX® 데이터베이스에 있는 해당 환자에 저장된다 .

주 : 환자 ID 를 입력하지 않고 NIOX® Panel 로 실행된 측정이 NIOX® 
데이터베이스에 저장되지만 데이터베이스의 해당 환자에게 수
동으로 일치되도록 하여야 한다 .

주 : 만일 patient journal 이 이미 열려있다면 NIOX® Panel 의 환자 
ID 검색 field 에서 환자가 선택될 것이다 .
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5 NIOX® Admin
NIOX® Admin 애플리케이션이 사용자 정보와 사용자 권한을 관리하는
데 이용된다 . 여러 가지 옵션이 포함된다 :

• NIOX® Users 는 사용자 관리 , 사용자 정보 편집 , 새 사용자 추가 
및 계정 인증 관리에 이용된다 .

• Physician 은 의사를 추가하거나 편집할 때 이용된다 .
• Database & Setup 은 백업 실행 , 데이터베이스 재저장 혹은 정

리 ( 독자적 용도를 위해 ) 에 이용된다 . 
• Report & Setup 은 Journal 과 report 에서 보이는 정보를 

customize 하는 데 사용된다 .
• Manage instrument 는 데이터베이스에서 기기를 명명하고 더 

이상 사용하지 않는 기기를 불활성화 하는데 이용된다
• 데이터 내보내기는 데이터베이스의 데이터를 선택하여 .csv 또는 

.xls 형식으로 내보내는 데 사용합니다 ..

복수 사용자 네트워크 데이터베이스 설정이 실행되면 시스템이 연결된
모든 기기에서 데이터에 접속할 수 있다 .

단수 혹은 복수 사용자를 시스템 관리자로 지명할 수 있다 . 관리자는
NIOX® user를 추가하거나 삭제할 수 있고 권한과 상태를 설정할 수 있다. 

5.1 NIOX® Admin 시작
1. NIOX® Admin 을 선택하여 추후 선택을 할 수 있는 NIOX® Admin 

view 를 연다 .

2. 어떤 view 에서든 NIOX Admin 으로 돌아가려면 화면 좌측 
상단에서 view title 옆에 있는 arrow icon 을 선택한다 .

3. NIOX® Admin 을 닫으려면 우측 상단에서 X 를 선택한다 .

5.2 NIOX® Users
NIOX® Users 는 관리자로 하여금 사용자를 추가 혹은 불활성화하고 사용
자에게 해당 권한을 부여할 수 있게 한다 .

1. NIOX® Users 를 선택하여 NIOX® Admin login view 를 연다 .
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2. 사용자 이름과 암호를 입력한다 .

3. 사용자와 접속할 애플리케이션이 보이는 Users & Settings view 가 
열린다 . 

• 체크 표시가 있는 것은 접속할 수 있는 애플리케이션이
다 .

• 체크 표시가 안된 애플리케이션은 접속할 수 없다 .
4. 좌측 하단 코너에 있는 Show users that are 슬라이드 버튼을 움직

여 Active 혹은 Inactive 가 보이게 함으로 표시할 사용자 카테고리
를 선택한다 .

5.3 새로운 사용자 생성
1. Create New user 를 선택하면 New User view 가 열린다 . 
2. 해당하는 text box 를 선택하고 사용자 계정 정보와 ID 를 포함한 사

용자 세부 사항을 키보드로 입력한다 . 

• 사용자 이름과 ID 는 중복되지 않도록 한다 .
• 사용자 이름 , ID 와 암호는 필수 입력 사항이다 .
• Notes text box 를 선택하여 note 를 입력한다 .

주 : 새로운 사용자에게 부여된 사용자 이름과 암호를 기록한다 .

3. 사용자가 접속할 해당하는 권한 체크 박스 ( 들 ) 에 체크 : 
NIOX® Admin 과 / 혹은 NIOX® Patient 애플리케이션

주 : 데이터베이스에서 사용자를 불활성화하려면 User status 버튼
을 밀어 Inactive 가 보이도록 한다 . 

4. Save 를 선택하여 변경 내용을 저장하고 NIOX® Admin Users & 
Settings view 로 돌아간다 . 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫
으려면 Cancel 을 선택한다 . 

5. 새로운 사용자에게 사용자들 이름과 암호를 알려줄 것을 잊지 않는
다

5.3.1 사용자 검색
1. 화면 하단에 있는 검색 text field 를 선택하고 사용자 세부 사항을 입

력하고 Go 를 선택한다 . 

• 검색창에서 이름 혹은 사용자 이름 혹은 ID 를 입력한다 .
• Show users that are 슬라이드 버튼을 Inactive 로 움직여 불활

성화 사용자 중에서 검색한다 .
2. 검색 결과가 목록으로 표시될 것이다 .

주 : 검색 결과 목록에서 모든 정보가 보이도록 vertical bar 를 상하 
이동

5.3.2 사용자 편집
1. 목록에서 사용자를 선택하면 Edit User view 가 열린다 .

2. text box 를 선택하고 키보드로 새 정보를 입력하여 해당 정보를 편
집한다 .

• 해당 체크 박스를 선택하여 권한을 설정한다 . 애플리케
이션에 접속할 사용자에게 체크 표시한다 . 

• 권한을 제거하려면 체크 박스에서 체크를 삭제한다 . 
• User Status 버튼을 Active 혹은 Inactive 가 보이도록 움직여 사

용자 상태를 설정한다 .
Save 를 선택하여 변경 내용을 저장하고 NIOX Users view 로 돌아간다 .
변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 Cancel 을 선택한다 . 

5.3.3 Global Account rules 설정
Global Account 설정은 시스템에 포함된 모든 사용자에 대한 암호 사용
과 계정 기간에 대한 일반적인 규칙을 규정한다 . global account rules
의 변경이나 설정은 관리자 권한을 필요로 한다 .

주 : 관리자 계정은 절대 만료되지 않는다 .
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1. Account settings 를 선택하면 Global Account Settings view 가 열
린다 .

2. Password required 버튼을 Yes 혹은 No 가 보이도록 민다 . 만일 암
호가 필요 없으면 6 번 과정을 진행한다 .

3. arrow down 버튼을 선택하여 필요한 암호를 위한 최소한의 
문자수를 선택한다 .

4. Strong password 버튼을 Yes 혹은 No 가 보이도록 민다 . 

5. Account expires 버튼을 Yes 혹은 No 가 보이도록 민다 . 

6. arrow down 버튼을 선택하여 계정 기간에 대한 값을 선택한다 .

7. Save 를 선택하여 변경 내용을 저장하고 NIOX® Admin Users & 
Settings view 로 돌아간다 . 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으
려면 Cancel 을 선택한다 . 

5.4 Customize patient Journals ( 맞춤형 환자 저널 )
이 옵션은 NIOX® 사용자가 patient Journals 과 Reports 를 customize 할
수 있도록 한다 .

5.4.1 Custom fields
custom fields 를 patient Journals 에 추가하기

1. NIOX® Admin view 에서 Report & Setup 을 선택하여 
Customization view 를 연다 .

2. custom field 를 선택하고 환자 저널에 나타나는 custom field 의 제
목을 입력한다 . 이 조작을 반복하여 더 많은 field 를 추가할 수 있다 .

3. 해당 custom field 옆에 있는 버튼이 On 이 보이도록 민다 .
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5.4.2 report 에서 내용 customize
Built-in-report 는 설치과정에서 설치되고 
C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX Apps\BuiltinReports 폴더에 저장된
다 .

report 는 워드 포맷으로 생성된다 . report 에서 사용자 지정화
(customized) 가능한 Patient journal view 의 내용은 유일한 식별자로
"ReportingVariables" 라는 워드 파일에서 보여진다 .  

주 : Patient report 는 NIOX® Patient Journal view 에서 선택할 수 있
다 .

보고서 형식 사용자 지정화 :

1. 내장된 보고서폴더 
C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX Apps\BuiltinReports 를 연다 .

2. 사용자 지정화 (customize) 하려는 report 를 선택하여 "Reporting-
Variables" 를 열고 report 에 추가하려는 field 에 대한 id 를 찾는다 . 
즉 custom field 1 을 위해 "__ID33" 과 "__ID38" 을 저장한다 .

주 : 사용하려는 유일한 식별자가 정확한지 확인한다 정확하지 않으
면 정보가 인식되지 않고 report 에서 보이지 않을 것이다 .

3. 그래프가 표시될 곳을 선택하려면 문서에서 그림을 이동하여 저장
하면 된다 .

주 : 특정 환자에 대한 모든 측정이 표에 포함될 것이다 . Patient 
journal view 의 하단 바에서 날짜를 선택하여 날짜 범위를 설정
할 수도 있다 .

주 : PDF 보고서의 모양을 편집하려면 원하는 모양의 워드 파일을 편
집하고 custom report 1 이나 2 로 업로드한다 .

report customization 을 완료하기 위해 report 에 표시되는 모든 가능한
정보를 확인하는 "ReportingVariables" 파일을 연다 .

5.4.3 customized report 업로드
1. Upload/Replace 버튼을 선택하여 customized report 를 업로드한

다 .

2. 업로드할 report 를 선택한다 .

3. 업로드한 report 옆에 있는 버튼을 밀어 On 이 되도록 한다 .

4. Save 를 클릭하면 업로드한 report 가 NIOX® Patient 에서 인쇄 가
능하다 .

5.4.4 Reports folder
To set a default folder for reports generated in NIOX® Patient.

1. Select Report & Setup in the NIOX® Admin view.

2. Under Report folder click on “Select”, this opens a browse window 
to select which folder to be set as default.

3. Select “Save” All reports generated in NIOX® Patient will now by 
default be saved in that folder.
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5.5 Physicians ( 의사 )
NIOX® Admin 에서 가능한 옵션인 physicians 가 NIOX 기기를 이용하는
전문인 사용자 프로파일 생성에 이용된다 . 의사 입력은 환자를 검색할
때 의사에게 유용하다 .

5.5.1 의사 추가
1. NIOX® Admin view 에서 Physicians 를 선택하여 Physicians view 를 

연다 .

2. New Physician 를 선택하여 New Physicians view 를 연다 .

3. 의사 이름을 입력한다 .

주 : 의사 이름은 중복되지 않게 한다 .

4. Active 혹은 Inactive 가 보이도록 버튼을 밀어 Physician status 를 설
정한다 .

5. Save 를 선택하여 변경 내용을 저장하고 Physicians view 로 돌아간다
. 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 Cancel 을 선택한다 .

5.5.2 의사 항목 편집
1. 보이는 목록에서 physician 를 선택하여 Edit Physician view 를 연다 .

• text box 를 선택하고 의사 이름을 편집한다 .
• Active혹은 Inactive가 보이도록 버튼을 밀어 Physician status를 

변경한다 . 
2. Save 를 선택하여 변경 내용을 저장하고 Physicians view

로 돌아간다 . 변경 내용을 저장하지 않고 view 를 닫으려면 Cancel 을 
선택한다 .

5.6 Database & Setup ( 데이터베이스 & 설정 )
NIOX® Admin view 에서 가능한 Database Setup 옵션은 데이터베이스
연결과 일상적인 백업 관리에 이용된다 .

주 : Multi User setup 에서 네트워크 관리자가 백업을 실행하며 데이
터베이스를 정리하는 옵션은 없다 .

주 : 설정은 후에 변경할 수 있다 . 세부 사항은 5 페이지의 “ 데이터베
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이스 설정 " 을 참고한다 . 

5.6.1 Database & Setup 시작
NIOX® Admin view 에서 Database & Setup 을 선택하면 현재 설정과
상태를 표시하는 Database Management view 가 열린다 . 복수 사용자
설정은 5.5.5, 네트워크 데이터베이스 연결 확인에 따라 진행한다 .

5.6.2 Single User database 정리
만일 시스템을 시험 목적으로 사용했다면 임상 사용 전에 모든 시험 데
이터를 영구히 삭제하기 위해 데이터베이스를 정리하는 것이 유익할 수
있다 . 데이터베이스 기록 보관 ( 백업 ) 후에 새로운 빈 데이터베이스로
시작하는 것도 유용할 수 있다 .

경고 ! 데이터 정리는 모든 저장된 데이터를 영구적으로 삭제할 것이다 .

1. Clear Database 를 선택하면 경고 팝업창이 나타난다 .
2. 대화를 종료하면 데이터베이스에서 모든 데이터가 삭제될 것이다 .

5.6.3 단수 사용자 데이터베이스의 백업 실행
1. Backup Database 를 선택하면 팝업 대화창이 열린다 .

2. 백업 파일을 저장할 폴더를 선택한다 .

3. Save 를 선택하여 데이터베이스의 백업 파일을 생성한다 .

5.6.4 이전 버전으로 데이터베이스 재저장
만일 데이터베이스에 저장된 데이터에 오류가 있다면 이전에 저장한 백
업 파일에서 데이터베이스 재저장을 선택한다 .

1. Restore Database 를 선택하면 팝업 대화창이 열린다 .

2. 백업 파일을 선택한다 . 

3. Open 을 선택하면 선택한 버전으로 데이터베이스를 재저장한다 .

5.6.5 네트워크 데이터베이스 연결 확인
1. Check connection with Database 를 선택하여 네트워크 연결을 확

인한다 .

• 완전한 기능적 연결은 “Connection successful” 로 기록된다 . 
• 연결 기능 불량은 “Connection not successful” 로 기록된다 . 시

스템 관리자에게 보고한다 . 

5.7 기기 관리
데이터베이스에서 기기에 이름을 추가하거나 더 이상 사용하지 않는 (
만료된 ) 기기는 불활성화 한다 .

1. NIOX® Admin 시작



Chapter 5 NIOX® Admin

000793-08 NIOX® Patient User Manual Korean 22

2. Manage instruments 를 선택하여 Manage Instruments 창을 연다 .

3. 관리할 기기를 선택한다 . 이로써 Instrument Details dialog( 기기 세
부 사항 대화창 ) 이 열린다 . 

4. 텍스트 상자에 이름을 입력하고 "Save" 를 클릭하여 기기를 명명한다

5. 기기를 불활성화하려면 버튼을 "inactive"가 보이도록 밀고 "Save"를 
클릭한다 .

5.8 데이터 내보내기
데이터 내보내기를 사용하면 환자 일지 데이터를 Excel 파일 (.xls 및 .csv
형식 ) 로 내보낼 수 있고 , 화면에서 표 형태로 데이터를 볼 수도있습니다
.NIOX® 관리자를 시작합니다 .

1. 데이터 내보내기 ' 를 선택합니다 . 그러면 로그인 대화 상자가 열립니
다 .

주 : 데이터베이스에서 데이터를 내보내려면 관리자 권한이 필요합니
다 .

2. 내보낼 파라미터를 선택하고 날짜 범위 , 환자 및 형식을선택합니다 .

3. 실행 ' 을 선택합니다 . 그러면 선택한 환자에 대해 선택한 파라미터가 
전송됩니다 .

주 : 참고 : 환자 필드를 비워두면 데이터베이스에 있는 모든 환자에 
대해 선택한파라미터가 전송됩니다 .



이 문서에 있는 내용은 변경 가능하다 . 
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