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1 重要なお知らせ

1.1 NIOX Patient をお使いになる前に
NIOX Patient は、訓練を受けた医療従事者だけが、本マニュアルの説明
に従って使用してください。訓練を受けた状態は、本マニュアルをよく
読むことによってのみ達成されます。使用方法に関する説明をすべて読
み、安全情報に関して完全に理解してください。 
NIOX VERO 機器の操作については、NIOX VERO ユーザーマニュアルを
参照してください。

1.2 本マニュアルについて
NIOX® Patient User Manual - Japanese 000914、バージョン 12、2025 10
年。 

本文書の情報は変更される場合があります。改訂は必要に応じて NIOX 
により行われます。

本ユーザーマニュアルには、NIOX Patient の使用方法が記載されてお
り、画面と図を用いながら、手順ごとに番号で示して説明しています。
ボタン名は太字かアイコンで記載しています。各手順での選択肢は、箇
条書きで示されています。

1.3 製造および製造販売の連絡先 

1.4 警告
• NIOX Patient は医療従事者のみが使用してください。
• NIOX Patient は、マニュアルに従って使用して下さい。アプリケー

ションを本マニュアルに従って取り扱わない場合に生じたアプリ
ケーションの損傷、あるいは不完全な結果に対し、NIOX は一切責任
を負いません。

• NIOX Patient アプリケーションの改造は認められません。
• 故障したアプリケーションは使用しないでください。
• NIOX Patient をナイオックス VERO と一緒に使用する場合、ナイオッ

クス VERO ユーザーマニュアル内の全ての警告も適用になり ます。

記号 説明

警告 危険を伴う可能性のある状況で、問題を防げない際
に、身体的な危害または怪我になりえることを示して
います。

注意 危険を伴う可能性のある状況で、問題を防げない際
に、製品またはシステムが損傷してしまい、結果とし
てデータの喪失や業務への弊害が起こりうることを示
しています。

注記 本マニュアルの読者に対して、製品の適切な使用法、利
用者の期待、エラー状況、およびこれらに関連する行動
に関する重要な情報であることを伝えます。

製造：
NIOX AB
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala

製造販売：
チェスト株式会社
東京都文京区本郷 3-25-11 

+46 18 32 88 37 電話：03-3813-7200
www.niox.com www.chest-mi.co.jp
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1.5 使用目的 
NIOX Patient は、NIOX VERO から得られた患者の FeNO 測定値を保存、
表示、報告することを目的に設計された PC アプリケーションです。

NIOX Patient は、NIOX Panel および NIOX VERO と連動して使用するこ
とが望ましいため、NIOX Patient と連動して使用する際は、各ユー
ザーマニュアルもお読みになることをお勧めします。

NIOX Patient は、ローカルまたはネットワークデータベースのどちら
でもデータを保存できます。

2 製品紹介

2.1 NIOX Patient
NIOX Patient は患者の記録、測定、ユーザー、レポートおよびデータ
ベース管理を管理することを目的に設計されています。ソフトウェア
には、ユーザー情報を管理し、患者の記録やレポートをカスタマイズ
できる管理モードが含まれています。データベースを使用することで、
特定の患者に関連する測定データを、複数の異なる装置で測定が実施
されている場合でも一か所に集めることができます。

2.2 NIOX Panel
NIOX Panel の説明は、NIOX VERO ユーザーマニュアルに記載されてい
ます。NIOX Panel は、コンピュータを使用して本装置を操作したり、
測定結果をデータベース内に保存したりするための視覚支援ソフトで
す。
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3 インストールとセットアップ

3.1 コンピュータの要件

3.2 インストール
1. 「setup.exe」という名前のファイルを選択してください。

2. インストールウィザードが起動します。ライセンス契約に同意して
ください。

3. 標準的なインストールの場合は、「Install」を選択して手順 7 に進ん
でください。
インストールパスを変更する、または既定に機能を追加する場合
は、「Advanced」を選択してください。

オペレーティング システム
• Windows® 7, Windows® 8/8.1 (RT 版は除く ), Windows 10 

または Windows® 11

サポートされている画面の解像度
• 1024x768
• 1366x768
• 1280x800
• 1920x1080
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4. 「Install for all users of this machine」を選択することを推奨します。

5. インストール先を変更するには、「Change」を選択します。

6. インストールする機能を選択して、「Install」をクリックします。

7. インストールが完了するまでお待ちください。

8. 選択されたロケーション、またはスタートメニューからプログラ
ムをご使用いただけます。
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3.3 データベースの設定
NIOX Patient はデフォルトでは SQL CE データベースに接続されています。 

3.3.1 SQL CE シングルユーザーデータベースの設定
1. スタートメニューの Database (Db) プログラムを起動します。
2. SQL CE ( ローカルデータベース）を選択します
3. 接続をテストするを選択します。
4. 接続を保存するを選択します。
5. これで NIOX Patient は、コンピュータにインストールされている

ローカルデータベースに接続されました。

3.3.2 SQL マルチユーザーデータベースの設定
注記 ： NIOX Patient をマルチユーザーのデータベースに接続する前に、

使用するデータベースを作成しておく必要があります。作成方
法につていは、 7 ページの「SQL サーバー上に NIOX Database
をインストール」をご参照ください。

1. スタートメニューの Database (Db) プログラムを起動します。

2. SQL Server を使用するを選択します。
3. SQL Server のアドレス（コンピュータ名 / データベースのインスタ

ンス名）を入力します。
4. データベース名を入力します。
5. 認証方法を選択します：Windows 認証（手順 7 に進みます）、また

は SQL Server 認証。
6. SQL Server のユーザー名とパスワードを入力してください。
注記 ： 認証情報は印刷して、安全な場所に保管してください。

7. 接続をテストするを選択します。
8. テストに成功したら、接続を保存するを選択します。

3.4 サーバーの要件

3.4.1 サーバーのインストールと構成

3.4.2 ネットワークの要件
マルチユーザーのデータベースと接続させるには、コンピュータとネッ
トワークデータベース間にネットワーク接続が必要になります。お客様
のネットワーク管理者にお問い合わせください。

サーバーの要件
• Microsoft SQL Server 2008r2 から 

Microsoft SQL Server 2022
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3.5 NIOX 管理者特権を設定する
本システムは、最初は NIOX Admin にてデフォルトの管理者アカウン
トが設定されています。 

1. スタートメニューにある “Ad” アイコンを選択します。これによっ
て NIOX Admin アプリケーションが開きます。 

2. NIOX ユーザーを選択します。NIOX ユーザー画面が開きます。
3. 下記の情報でログインしてください：

ユーザー名：a
パスワード：p

4. リストからユーザーを選択して、新規のユーザー名（任意）とパ
スワード（推奨）を設定してください。 18 ページの「ユーザーの
編集」をご参照してください。

5. 新しい管理者の認証情報は印刷して、安全な場所に保管してくだ
さい。 

注記 ： パスワードは安全な方法で保管するようにしてください。 

3.6 SQL サーバー上に NIOX Database をインストール
NIOX Patient をマルチユーザーのデータベースに接続する前に、使用
するデータベースを作成しておく必要があります。データベースは、
ネットワーク管理者が作成するようにしてください。 

1. Microsoft SQL Server Management Studio を起動して、SQL サー
バーにログインしてください。

2. 新しいデータベースを作成 (Create new Database) を選択します。
3. データベースに名前を付けてください（例：NIOX)。
4. Management Studio から新規のクエリ (New Query) を開きます。

T-sql スクリプト（USB メモリの Sql Server Script フォルダ内にあ
ります）をクエリウィンドウにコピーします。「use database 
name」 を 「use （手順 3 で付けた名前、例：NIOX）」に変更しま
す。

5. T-sql スクリプトを実行します。これにより、NIOX 情報を保存する
のに必要なすべてのテーブルが作成され、さらに既存の管理者ア
カウントを持つユーザーを初期化します。

6. データベースを NIOX Database に接続した後、NIOX Admin を起
動して、既存の管理者アカウント用のユーザー名とパスワードを
変更します。
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4 NIOX Patient
NIOX Patient は、特定の患者に関わる情報の管理や、新しい患者レコー
ドの作成、特定の患者レコードの検索、レコードの表示、メモの追加ま
たは削除、手動による測定結果の追加、または装置からの測定結果のイ
ンポート等を実施するために使用します。 
また様々な形式でレコードを印刷することも可能です。 
NIOX Panel は、自動的に測定結果をデータベース内、あるいは直接患
者レコードに保存するために使用します。
注記 ： 装置から測定結果をインポートする手間を省くために、新しい

測定を開始する前に、NIOX Panel で患者を選択することを推奨
しています。NIOX Patient を使用して患者を作成してください。

4.1 NIOX Patient の起動
1. NIOX Patient を選択してください。ログイン画面が開きます。

2. ユーザー名の欄にユーザー名を入力してください。
3. パスワードを入力して、OK を選択します。NIOX Patient 画面が開

きます。

4. 現在のユーザー名が、右上コーナーに表示されます。名前を選択す
ると、セッション管理画面が開きます。
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5. セッション管理画面には、３つのオプションが表示されます。
• パスワードを変更するにはパスワードの変更を選択します。
• 別のユーザーとしてログインするには、ユーザーの切り替えを

選択します。
• NIOX Patient を閉じるには、終了を選択します。

4.2 新規の患者を作成
1. NIOX Patient 画面で、新規作成を選択します。患者の詳細情報画

面が開きます。

2. 関連するテキストフィールドに情報を入力してください。 
注記 ： 患者 ID（固有のものにする必要があります）は必須情報です。

3. ドロップダウンリストから主治医を選択します。
4. 任意：患者の FeNO 値の上限と下限を、テキストフィールドに限

界値を入力して設定してください。
グラフ内でも限界値を変更することができます。

5. 保存を選択して、NIOX Patient 画面に戻ります。
キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。
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4.3 患者の検索

1. 検索入力ボックスが開いていない場合、画面の下にある上
矢印ボタンを選択して開いてください。

2. 患者の詳細を入力した後、GO を選択します。 
• 検索を実行するには、氏名、患者 ID、または日付範囲を入力し

て、関連する患者を見つけます。
• 検索結果がリストに表示されます。
• 検索入力ボックスを空欄の状態にして「GO」を選択すると、最近

FeNO 測定を実施した患者の記録がリストに表示されます。
• データベースの患者をすべて表示するには、全て検索を押します。
• 検索入力ボックスを隠すには、下矢印ボタンを選択しま

す。
注記 ： 検索結果リストのすべての情報を見るには、スクロー

ルバーを使います。

4.4 患者の概要を開く
1. 検索結果リストで、開きたい患者の行を選択してください。選択し

た患者の概要が開きます。 

2. 概要画面には概要と、患者データを表示する際に使う以下のオプ
ションが表示されます：
• 患者 ID：最後の測定結果、日付、主治医が表示されます。この

ボタンを選択すると、患者の詳細情報画面が開きます。詳細は 
12 ページの「患者の詳細情報の編集」をご参照ください。

• メモ一覧：メモの数と、最新のメモ及びその日付が表示されま
す。このボタンを選択すると、メモ一覧画面が開きます。詳細は 
13 ページの「メモ一覧の表示」をご参照ください。

• インポート：このボタンを選択すると、測定結果を患者の概要に
結び付けられます。詳細は 14 ページの「測定結果を概要に追加」
をご参照ください。 

• 測定結果の手動作成：測定結果の詳細を手動で入力するには、こ
のボタンを選択します。詳細は 13 ページをご参照ください。



第 4 章 NIOX Patient

11 000914-12 NIOX® Patient User Manual Japanese

• 新しい測定を行う：このボタンを選択すると、現在開いている
患者の ID で NIOX Panel が起動します。ただし、NIOX Panel が
NIOX Patient と同じパソコンの同じフォルダにインストールさ
れている場合に限ります。詳しくは 12 ページをご参照くださ
い。

3. 画面下部にある検索バーにも、オプションがあります。 
• 測定モード：表示したい測定モードを選択してください。 
• 概要に表示されている日付 / 時間の範囲を指定すること

ができます。下矢印ボタンを使って、年 / 月 / 日を設定
してください。

• 測定結果の表示方法を選択します。グラフを表示するには、グ
ラフスライドボタンを右側にスライドさせます。ボタン横のテ
キストにグラフオンと表示されます。グラフを表示せずに画面
を表示するには、グラフスライドボタンを左側にスライドさせ
ます。ボタン横のテキストにグラフオフと表示されます。

4. 限界値を表示するには、限界値スライドボタンを右側にスライド
させます。ボタン横のテキストに限界値オンと表示されます。限
界値を表示せずに画面を表示するには、限界値スライドボタンを
左側にスライドさせます。ボタン横のテキストに限界値オフと表
示されます。

注記 ： 限界値の変更は、グラフ左側の数字を正しい数値へドラッグす
るだけで行えます。

5. レポートを印刷するには、レポート作成を選択します。詳細は、 15
ページの「概要のレポートを作成」をご参照ください。

4.5 開いている患者レコードを変更する
患者の概要が開いている時は、患者に関する詳細の編集や、新しいメ
モの作成、メモの削除、測定結果の手動での追加や以前接続されてい
た装置からのインポートを行えます。複数の装置がデータベースに接
続されている場合、測定結果をネットワーク内のすべての装置からイ
ンポートできます。
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4.5.1 患者の詳細情報の編集 
1. 患者の詳細を編集するには、患者 ID が表示されているボタンを選

択してください。患者の詳細情報画面が開きます。

2. 関連するテキストボックスを選択して、キーボードを使用して変更
を入力します。
• 主治医を変更するには、ドロップダウンリストから主治

医を選択してください。 
注記 ： 主治医を追加するには、NIOX Admin から新規作成を選

択してください。

3. 保存を選択して変更を保存した後、開いている患者の概要画面に戻
ります。キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。

4.6 開いている患者の概要画面から測定を開始する
自動的に患者 ID を読み込ませて NIOX Panel を
起動させるには、新しい測定を行うボタンを選
択します。
注記 ： ただし、NIOX Panel が NIOX Patient と

同じパソコンの同じフォルダにインス
トールされている場合に限ります。

4.7 患者メモ

4.7.1 メモの入力
1. 新しいメモを入力するには、メモを作成を選択します。メモ画面が

開きます。
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2. 新しいメモをテキストフィールドに入力します。保存を選択して
変更を保存した後、開いている患者の概要画面に戻ります。キャ
ンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。

4.7.2 メモ一覧の表示
1. 患者の概要画面でメモ一覧を選択します。メモ一覧画面が開きま

す。

4.7.3 メモの削除
1. メモを削除するには、関連するメモの行を選択してください。メ

モ画面が開きます。
2. 削除済みボタンをスライドさせて、はいと表示させます。
3. 保存を選択して変更を保存した後、開いている患者の概要画面に

戻ります。 

4.8 測定結果の管理

4.8.1 測定結果を手動で概要へ追加
1. 開いている患者の概要へ測定結果を追加するには、測定結果の手

動作成を選択します。測定の詳細情報画面が開きます。

2. 関連するテキストボックスを選択して、キーボードで変更
を入力するか、下矢印ボタンを選択して、表示されたド
ロップダウンリストで数字を選択してください。 

注記 ： 入力する必要がある必須情報：NO 値 

3. 保存を選択して変更を保存した後、開いている患者の概要画面に
戻ります。キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。
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4.8.2 コメントを測定結果に追加
コメントを測定結果に追加するには、コメントを追加したい測定結果を
リスト内から選択して、コメント欄に入力した後に保存を選択します。

現在のユーザーの署名が自動で追加されます。

4.8.3 測定結果を概要に追加
1. 測定結果を開いている患者の概要にインポートするには、インポー

トを選択します。測定結果のインポート画面が開き、NIOX Panel 経
由でデータベースに接続している装置が表示されます。

2. 測定結果をインポートしたい装置を選んでください。測定結果のイ
ンポート画面が開きます。

注記 ： 表示された測定結果は、NIOX Panel と接続した装置で行われた
もので、一致する患者 ID が見つからなかったデータです。詳細
は 15 ページをご参照ください。

注記 ： データベースに接続している装置が一つの場合は、手順 3 に進
んでください。

注記 ： 検索ボックスには、開いている患者の ID が自動的に表示されま
す。

3. インポートする測定結果のリストをスクロールしてください。 
4. インポートしたい測定結果を選択します。選択された行はハイライ

トされます。
5. インポートを選択してインポートを開始してから、開いている患者

の概要画面に戻ります。キ ャ ンセルを選択すると、測定結果をイン
ポートせずに戻ります。

注記 ： 測定結果を間違った患者概要にインポートした場合は、その患
者概要から測定結果を削除して、正しい患者概要に再インポー
トすることができます。

• 誤ってインポートされた測定結果を、患者概要の測定リストから
選択するか、グラフ上から選択し、削除ボタンをスライドさせ
て、はいを表示させます。変更を保存するには、保存を選択しま
す。
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4.9 概要のレポートを作成
開いている患者の概要画面には、いくつか印刷オプションがあります。
注記 ： レポートには、画面に表示された内容が含まれます。 10 ページ

の「患者の検索」の説明に従って、グラフ、限界値、範囲を選
択してください。

注記 ： Microsoft Word がインストールされていない場合、Word-
ビューワーをインストールするファイルが USB メモリにあり
ます。セットアップファイルをクリックして、画面の指示に
従ってください。

1. レポート作成を選択します。印刷オプションの画面が開きます。

• クイック印刷は、画面に表示されている内容を印刷します。
• 標準レポート 1 またはカスタムレポート 1：より詳細な編集を

可能にする Word ファイルを作成します。
• 標準レポート 2 またはカスタムレポート 2：より詳細な編集を

可能にする Word ファイルを作成します。 
• 標準レポート 1（PDF）：標準レポート 1 またはカスタムレポー

ト 1 と同じ内容で PDF ファイルを作成します。
• 標準レポート 2（PDF)：標準レポート 2 またはカスタムレポー

ト 2 と同じ内容で PDF ファイルを作成します。
2. 保存／印刷が終了後、開いている患者概要画面に戻ります。

• カスタムレポートを作成するには、PatientReport1.doc または
PatientReport2.doc を開き、新しい名前で文書を保存してください。 

• カスタムレポートを読み込むには、 20 ページの NIOX Admin のカス
タマイズを使用します。

• 完全なカスタムレポートを作成するには、
BuiltinReportVariables.docx を参照してください。
BuiltinReportVariables.docx には、カスタムレポートで使用できる
すべての変数が含まれています。 

4.10 NIOX Panel から測定結果を自動インポート
NIOX Panel は、ユーザーがコンピュータから NIOX 装置を操作するこ
とができる、視覚支援ソフトです。 

患者 ID を入力した場合、NIOX Panel を使用して行った患者の測定結
果は、NIOX データベース内の適切な患者に自動で保存されます。
注記 ： 患者 ID を入力せずに NIOX Panel を使用して行った測定結果

は、NIOX データベースに保存されますが、データベース内の
適切な患者と一致するように手動で作業する必要があります。

注記 ： 患者の概要を開いている場合は、NIOX Panel の患者 ID 検索
ボックスにその患者が自動的に選択されます。
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5 NIOX Admin
NIOX Admin アプリケーションは、ユーザー情報やユーザー特権を管理
するために利用します。様々なオプションが選択できます。

• NIOX ユーザーは、ユーザーの管理やユーザー情報の編集、新規
ユーザーの追加、アカウントの認証情報の管理に使用します。

• 主治医は、主治医を追加／編集するのに使用します。
• データベース＆設定は、バックアップの実施、データベースの復

元や削除（単独で使用する場合）に使用します。
• レポート＆設定は、概要やレポートに表示される情報のカスタマ

イズを行う際に使用します。
• 装置の管理は、データベース内の装置に名前を付けたり、稼働し

ていない装置を停止したりするのに使用します。
• データのエクスポートは、データベース内のデータを .csv または 

.xls 形式に出力するのに使用します。

マルチユーザー向けのネットワークデータベースの設定が行われている
場合、システムは、接続されているすべての装置のデータにアクセスで
きます。

一人、または複数のユーザーをシステム管理者として割り当てることが
できます。管理者は NIOX® ユーザーを追加・削除して、特権とステータ
スを設定できます。 

5.1 NIOX Admin の起動
1. NIOX Admin を選択します。NIOX Admin 画面が開き、オプション

が選択できます。
2. 他の画面から NIOX Admin 画面に戻るには、画面の左上部

にある画面タイトル横の矢印アイコンを選択してください。
3. NIOX Admin を閉じるには、右上隅の X を選択します。

5.2 NIOX ユーザー
NIOX ユーザーを使用することで、管理者はユーザーの追加や停止、ま
たは関連する特権をユーザーに設定できるようになります。
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1. NIOX ユーザーを選択します。NIOX Admin ログイン画面が開きま
す。

2. ユーザー名とパスワードを入力してください。
3. ユーザーと利用できるアプリケーションを表示するユーザー＆設

定画面が開きます。
• チェックマークのついたアプリケーションが利用できま

す。
• チェックマークのついていないアプリケーションは利用

できません。
4. 表示するユーザーの分類を選択するには、画面下にある次の状態

のユーザーだけを表示スライドボタンを有効または停止に設定
してください。

5.3 新規ユーザーを作成
1. 新規作成を選択します。新規ユーザー画面が開きます。 
2. 関連するテキストボックスを選択してから、ユーザーアカウント

情報とユーザーの詳細（ID を含みます）を、キーボードを使って

入力します。 
• ユーザー名と ID は固有である必要があります。
• ユーザー名、ID、パスワードは必ず入力してください。
• 備考欄を選択して、特記事項を入力します。

注記 ： ユーザー名とパスワードを、新規のユーザーに提供することを
忘れないでください。

3. 関連する特権のチェックボックスにチェックを入れて、ユーザー
アクセスを提供してください：NIOX Admin および / または NIOX 
Patient アプリケーション。

注記 ： データベース内のユーザーを停止するには、ユーザー状態ボタ
ンをスライドさせて停止を表示させます。

4. 保存を選択して変更を保存した後、NIOX Admin ユーザー＆設定画
面に戻ります。キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻り
ます。

5. ユーザー名とパスワードを、新規のユーザーに提供することを忘
れないでください。

5.3.1 ユーザーの検索
1. 画面下の検索ボックスにユーザーの詳細を入力して、GO を選択し

てください。 
• 名前、ユーザー名または ID を検索ボックスに入力してください。
• 停止中のユーザーを検索するには、次の状態のユーザーだけを

表示スライドボタンを停止に設定します。
2. 検索が一致した結果がリストに表示されます。
注記 ： 検索結果リストのすべての情報を見るには、スクロールバーを

使います。
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5.3.2 ユーザーの編集
1. リストからユーザーを選択します。ユーザーの詳細情報画面が開き

ます。
2. テキストボックスを選択した後にキーボードを使って新しい情報を

入力し、関連する情報を編集してください。
• 関連するチェックボックスを選択して特権を設定しま

す。チェックボックスをチェックすることで、ユーザー
にアプリケーションへのアクセスを提供します。 

• 特権を取り消すには、チェックボックスのチェックをはずしてく
ださい。 

• ユーザー状態ボタンを有効または停止にして、ユーザーのステー
タスを設定します。

保存を選択して変更を保存した後、NIOX ユーザー画面に戻ります。
キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。

5.3.3 グローバルアカウントルールの設定
グローバルアカウント設定を行うことで、システム内の全ユーザーを対
象にパスワードの利用やアカウント期限に関する一般的なルールを指定
します。グローバルアカウントルールの設定または変更には、管理者特
権が必要です。
注記 ： 管理者のアカウントに期限はありません。

1. アカウント設定を選択します。グローバルアカウント設定画面が開
きます。

2. パスワードを要求するボタンをスライドさせて、はいまたはいいえ
を表示させてください。パスワードが不要な場合は、下記手順 6 に
進んでください。

3. 下矢印ボタンを選択して、パスワードに必要な最低文字数
を選択してください。

4. 強力なパスワードを要求するボタンをスライドさせて、は
いまたはいいえを表示させます。

5. アカウントに期限を設定するボタンをスライドさせて、はいまたは
いいえを表示させます。

6. 下矢印を選択してから、アカウント期間用の数値を選択します。
7. 保存を選択して変更を保存した後、NIOX Admin ユーザー＆設定画

面に戻ります。キャンセルを選択すると、変更を保存せずに戻りま
す。
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5.4 患者の概要のカスタマイズ
このオプションでは、患者の概要とレポートのカスタマイズができま
す。

5.4.1 カスタムフィールド
カスタムフィールドを患者の概要に追加するには：

1. NIOX Admin 画面でレポート＆設定を選択します。カスタマイズ画
面が開きます。 

2. カスタムフィールドを選択した後、患者の概要に表示するカスタ
ムフィールドのタイトルを入力します。更にフィールドを追加す
るには、同じ作業を繰り返してください。

3. 関連するカスタムフィールドの横にあるボタンをスライドさせて、
表示したいフィールドをオンにします。

5.4.2 レポート内容のカスタマイズ
標準レポートは、インストール時に、
C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX Apps\BuiltinReports に保存されま
す。

レポートはワード形式です。患者概要画面の内容で、レポートでカス
タマイズできる項目の ID コードは、"ReportingVariables" ワードファ
イルに記載されています。

注記 ： 患者レポートは NIOX Patient の概要画面から選択できます。

レポートの外観をカスタマイズするには：

1. 標準レポートのフォルダー (C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX 
Apps\BuiltinReports) を開きます。

2. カスタマイズするレポートを選択し、"ReportingVariables" を開
き、ID（例：カスタムフィールド 1 の場合は、"__ID33" と
"__ID38"）を見つけて追加して保存します。

注記 ： 正しい ID コードを使用してください。誤った ID を使用する
と、情報が認識されずレポートに反映できなくなります。

3. グラフは、希望する位置に画像を移動させて、レポートを保存し
てください。

注記 ： 表には指定された患者さんの全ての測定値が含まれます。患者
概要画面の下部にあるボタンを使って、日付の範囲を設定でき
ます。

注記 ： PDF レポートの内容を編集するには、いずれかのワードファイ
ルを編集して、カスタムレポート 1 または 2 として読み込ん
でください。



第 5 章 NIOX Admin

000914-12 NIOX® Patient User Manual Japanese 20

レポートのカスタマイズを完了するには、"ReportingVariables" ファイ
ルを開いて、レポートに表示させる情報をすべて特定します。

5.4.3 カスタマイズしたレポートを読み込みます。
1. カスタマイズされたレポートを、読み込み／置き換えボタンを選択

して読み込みます。 
2. 読み込むレポートを選択します。
3. 読み込んだレポートの横にあるボタンをオンにスライドさせます。
4. 保存をクリックすると、読み込んだレポートが NIOX Patient から印

刷できるようになります。

5.4.4 レポート保存先フォルダ
NIOX Patient で作成したレポートの、デフォルトの保存先フォルダを設
定します。

1. NIOX Admin 画面で、レポート＆設定を選択します。

2. レポート保存先フォルダの下にある選択するをクリックすると、デ
フォルトとして設定するフォルダを選択する参照ウィンドウが開き
ます。

3. 保存をクリックします。これで、NIOX Patient で作成した全てのレ
ポートはデフォルトでそのフォルダに保存されます。

5.5 主治医
NIOX Admin の主治医は、NIOX 装置を使用する医師のユーザープロ
フィールを作成するのに使用します。主治医を入力すると、その医師の
患者を検索するのに便利です。

5.5.1 主治医を追加
1. NIOX Admin 画面で主治医を選択します。主治医画面が開きます。
2. 新規作成を選択します。主治医の詳細情報画面が開きます。

3. 主治医の名前を入力してください。
注記 ： 主治医の名前は固有である必要があります。
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4. スライドボタンを使って主治医の状態を、有効または停止に設定
します。 

5. 保存を選択して変更を保存した後、主治医画面に戻ります。キャ
ンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。

5.5.2 主治医の登録情報を編集
1. 表示されているリストから主治医を選択します。主治医の詳細情

報画面が開きます。

• テキストボックスを選択して、主治医の名前を編集します。
• スライドボタンを使って主治医の状態を、有効か停止に変更し

ます。 
2. 保存を選択して変更を保存した後、主治医画面に戻ります。キャ

ンセルを選択すると、変更を保存せずに戻ります。

5.6 データベース＆設定
NIOX Admin のデータベース＆設定は、データベースのリンクや日常
のバックアップを管理するのに使用します。

注記 ： マルチユーザー設定の場合、バックアップはネットワーク管理
者が行い、データベースを削除することはできません。

注記 ： 設定は後から変更できます。詳細は、 6 ページの「データベー
スの設定」をご参照ください。 

5.6.1 データベース＆設定の起動
NIOX Admin 画面でデータベース＆設定を選択します。現在の設定と
ステータスが表示されるデータベース設定画面が開きます。マルチ
ユーザーの設定に関しては、 22 ページ の「ネットワークデータベース
への接続を確認」をご参照ください。

5.6.2 シングルユーザーデータベースのクリア
システムをテスト目的で使用しており、臨床目的で（データベースを）
使用する前にすべてのテストデータを削除したい場合、データベース
のクリアを行う必要があります。また、データベースのアーカイブ

（バックアップ）を行った後で空のデータベースから始める場合にも有
用です。



第 5 章 NIOX Admin

000914-12 NIOX® Patient User Manual Japanese 22

警告 ! データベースをクリアすると、保存済みのすべてのデータが永久
に削除されます。 

1. データベースのクリアを選択します。ポップアップの警告が表示さ
れます。

2. ダイアログを終了します。これでデータベースの全てのデータが削
除されます。

5.6.3 シングルユーザーのデータベースのバックアップを実行
1. データベースのバックアップを選択します。ポップアップダイアロ

グが開きます。
2. バックアップファイルを保存するフォルダを選択します。
3. 保存を選択します。これでデータベースのバックアップファイルが

作成されます。

5.6.4 前バージョンのデータベースに復元
データベースに保存したデータが何らかの理由で壊れた場合、以前に保
存したバックアップファイルからデータを復元してください。

1. データベースのリストアを選択します。ポップアップダイアログが
開きます。

2. バックアップファイルを選択します。 
3. 開くを選択します。データベースが選択したバージョンに戻りま

す。

5.6.5 ネットワークデータベースへの接続を確認
1. 接続テストを選択します。これによってネットワークの接続を確認し

ます。

• 接続に問題がない場合、「接続に成功しました」というレポート
が表示されます。 

• 接続に問題がある場合、「接続に失敗しました」というレポート
が表示されます。この場合は、システム管理者に連絡して問題に
対応してください。

5.7 装置の管理
データベース内の装置に名前を付けたり、使用されていない（期限切
れ）装置を停止したりします。

1. NIOX Admin を起動させます。
2. 装置の管理を選択します。装置の管理画面が開きます。
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3. 管理したい装置を選択して、装置の詳細情報画面を開きます。

4. テキストボックスに名前を入力して、保存をクリックします。
5. 装置を停止するには、装置の状態ボタンを停止にスライドさせて、

保存をクリックします。

5.8 データのエクスポート
データのエクスポートでは、患者の概要のデータを Excel  ファイル

（.xls および .csv 形式）に出力できます。また、表形式で画面上に表示
することも可能です。

1. NIOX Admin を起動します。
2. データのエクスポートを選択すると、ログインダイアログが開き

ます。
注記 ： データベースからデータを出力するには、管理者権限が必要で

す。

3. 出力するパラメータ、日付範囲、患者、形式を選択してください。

4. 実行を選択すると、指定した患者のパラメータが出力されます。
注記 ： 患者名が空白の場合、データベース内の全ての患者の選択され

たパラメータが出力されます。



本書に記載されている情報は、変更される場合があります。 

修正は、変更が生じたときに行います。

NIOX Group plc は、気道に炎症疾患を持つ患者の管理とケアを改善するために、
当社の知的財産に基づいて、

炎症マーカーとしての一酸化窒素 (NO) をモニターするための製品を開発および商品化しています。

特許： 

NIOX 製品は、米国、欧州、およびその他の多くの国において複数の特許で保護されています。

NIOX AB, ISO 13485 認証企業

NIOX AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Sweden
Phone: +46 18 32 88 37 E-mail: techsupport@niox.com

www.niox.com
Copyright© 2025 NIOX AB, Uppsala, Sweden.

NIOX および NIOX VERO は、NIOX AB の登録商標です。
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